
17
-1
0-
05

-3
58

-1
00

_0
5-
20

18
S

Assembly instructions

Mounting bracket for seca 526 SmartBucket

• Sicherheitshinweise • Safety precautions

• Consignes de sécurité • Avisos de seguridad

max
2 kg

=>
Assembly

instructions

Instructions
for use

seca 535/525

=>

• Lieferumfang • Scope of delivery

• Éléments livrés • Volumen de suministro

seca

35x14M3x16

T15

1x

2x

1x 1x

1x

2x

1x

8x
PH 1

Assembly
instructions

• Korb vom Rollstativ abnehmen • Removing the basket from the mobile stand

• Retirer le panier du support à roulettes • Retirar la cesta del soporte con ruedas

=>=>
 • 1



17
-1
0-
05

-3
58

-1
00

_0
5-
20

18
S

• Halter montieren • Mounting the bracket

• Monter le support • Montar el soporte

min. 15 cm
max. 24 cm

=>

T1535x14

• SmartBucket an Halter montieren • Mounting the SmartBucket onto the bracket

• Monter le SmartBucket dans le support • Montar el SmartBucket en el soporte

=>

1.
2 • 
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M

90°

2.

3.

4.

1

2

3Press!

=>

PH 1M3x16
 • 3
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5.

• Gerät einschalten • Switching on the device

• Mettre l'appareil sous tension • Encender el aparato

 On

=>

45 sec.

=>

• SmartBucket und Temperaturmodul (variantenabhängig) aktivieren • Activating the SmartBucket/temperature module 
(depending on version) • Activer le SmartBucket/module de température (selon le modèle) 

• Activar SmartBucket/módulo de temperatura (dependiendo de la variante)

 1.

 2.

=>

 Login: admin

Password: 1357

1. 2.

=>
4 • 
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• Rollstativ bewegen • Moving the mobile stand

• Déplacer le support à roulettes • Movimiento del soporte con ruedas

Go!

=

= Go!

• Höhe einstellen • Adjusting the height

• Régler la hauteur • Ajuste de altura

=> =>
 • 5
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